
仕様書 
 
 
 
1. 購入物件        

歯科 X 線画像処理装置 1 式  

 
2. メーカー及び形式   

ヨシダ コンピュレイ エクスクルーシブ （※メーカー指定機種） 

 
3. 納入場所 

秋田県北秋田市阿仁銀山字下新町 128 
北秋田市立阿仁診療所 

 
4. 希望納期 

令和 9 年 1 月 29 日 

 
5. 仕様詳細 

【性能・機能に関する要件】 

 
① 撮影後、リアルタイムに画像を確認できること 
② センサー接続後、スタンバイボタンなしで撮影可能であること 
③ 症例に応じて画像処理が可能であること（容易にフィルター選択可能） 
④ ケーブルは耐屈曲性を考慮した耐久設計であること 
⑤ センサーヘッドは防水仕様であり、消毒液への浸漬が可能であること 

また、撮影時の誤咬・落下に耐える構造であること 
⑥ センサーカバー、インジケーター等が使用可能であること 
⑦ センサーに 5 年間保証が付いていること 

 
  【その他】 

    
   ①既存の機器の廃棄については、契約者が責任をもって行うこと 

②機器に不具合等があった場合は、迅速に対応すること 
③その他不明な点は本市と協議の上、指示に従うこと 

 
 


